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Allowing presence of noise and artefacts at registration electric signals, the 
necessity of selection of application  quantum  electroretinography with  ultra 
low intensity of light stimulation to assess of intoxications of an organism of the 
man is substantiated. A selection of type of filter simulation results  in  
electroretinosignal with  ultra low  intensity  light  stimulation  resulted  in  the 
theses. 
 
Для діагностики стану зорової системи використовують 
потенціальний відгук сітківки на світлове подразнення – 
електроретиносигнал (ЕРС), інтенсивність світлового подразнення 
знаходиться в межах 0,01 до 30 Кд·с·м-2 [1]. 
Проте, для оцінювання ризиків нейротоксикації (ідентифікації 
джерела токсикації, визначення типу токсиканта, оцінювання дози)  
роздільної здатності стандартної електроретинографії виявилось 
недостатньо. Тому для підвищення роздільної здатності, обгрунтовано 
застосування «квантової» електроретинографії, з наднизькою (10-4 –             
10
-3 (Кд·с·м-2) інтенсивністю світлового подразнення  [2]. 
Електроретинографія з наднизькою інтенсивністю має низку інших 
суттєвих переваг, зокрема: низьку інвазивність, зменшення часу 
відновлення ока, отже, і тривалість проведення процедури. 
Проте при зменшенні інтенсивності світлового подразнення значний 
вплив на обробку електроретиносигналу спричинює відносне підвищення 
рівня шумів (рис.1):  
 
Рис.1. ЕРС з наднизькою інтенсивністю світлового подразнення  
Для обробки стандартного електроретиносигналу регламентовано 
застосування смугового (100 – 300 Гц) низькочастотного фільтру  [3]. 









робить неможливим застосування стандартного фільтру [4]. 
Для апроксимації амплітудо-частотних характеристик фільтру з метою 
досягнення оптимальної обробки електроретиносигналу відомі 
застосування ортогональних поліномів (Лагера, Чебишова, Кравчука) чи 
поліномів Гаусса, LSV-поліномів та ін [5]. Застосовуваного методу підбору  
поліномів виявилось недостатньо. У роботі наведено результати 
застосування математичної моделі електроретиносигналу, що є розв’язком 
різницевого рівняння. Це дало змогу побудувати адаптивно-рекурсивний 




Застосування «квантової» електроретинографії уможливлює 
оцінювання ризиків нейротоксикації. Зменшення впливу шумів на обробку 
електроретиносигналу з наднизькою інтенсивністю світлового 
подразнення досягається застосуванням адаптивно-рекурсивного фільтру 
Калмана. Фільтр Калмана дає змогу використовувати підбір параметрів  
для кожної хвилі електроретиносигналу. 
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